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Atualmente, o consumo e comercialização de fármacos no mundo são cada vez mais 
difundidos. Como grande parte dos fármacos consumidos é metabolizada para aumentar a 
hidrofilia, esses acabam sendo descartados nos esgotos domésticos, favorecendo a 
contaminação das águas (superficiais e subterrâneas). Nesse contexto, há muitos estudos que 
indicam possíveis consequências adversas que são geradas pela presença de fármacos nas 
águas, em especial nas águas indicadas para consumo humano. Assim, a quantificação de 
fármacos mediante diferentes técnicas instrumentais tais como a cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE), pode permitir o adequado controle de qualidade de tais substâncias. Além 
disso, se associada a técnicas potentes de extração e pré-concentração, permite a detecção e 
quantificação destes compostos em matrizes ambientais. Diante destes aspectos, o presente 
trabalho teve por objetivo desenvolver e otimizar uma técnica de separação mediante o uso de 
CLAE com detector de arranjo de diodos para a quantificação de fármacos em matrizes 
aquosas. O uso de planejamento multivariado, como a matriz Doehlert, foi empregado para 
otimizar os parâmetros de análise cromatográfica.Os resultados de todos os planejamentos 
demonstraram que a variável do fluxo de fase móvel foi mais influente para a otimização de 
uma maior área que as demais variáveis. Em um segundo momento o método de separação foi 
validado com o uso de planilhas eletrônicas de validação. As figuras de mérito avaliadas 
foram: linearidade e faixa linear, limites de detecção e quantificação, repetibilidade, precisão 
intermediária e robustez. Os resultados relacionados com a validação demonstraram uma 
faixa linear de trabalho entre 0,75 a 20,0 mg L-1 para todos os fármacos em estudo e 
coeficiente de correlação acima de 0,99, além de resíduos homocedásticos, e desvio padrões 
relativos abaixo de 10% para a repetibilidade, precisão intermediária e robustez. 
 
Palavras-chave: Cromatografia líquida de alta eficiência, fármacos, matriz Doehlert, 





Currently, the consumption and commercialization of drugs in the world are increasingly 
widespread. As most of the drugs consumed are metabolized to increase hydrophilicity, they 
end up being disposed of in the domestic sewage, favoring the contamination of water 
(surface and groundwater). In this context, there are many studies that indicate possible 
adverse consequences that are generated by the presence of drugs in waters, especially in the 
waters indicated for human consumption. Thus, the quantification of drugs by different 
instrumental techniques such as high performance liquid chromatography (HPLC), can allow 
the adequate quality control of such substances. In addition, if associated with powerful 
extraction and preconcentration techniques, it allows the detection and quantification of these 
compounds in environmental matrices. In view of these aspects, the present work had the 
objective of developing and optimizing a separation technique by using HPLC with diode 
arrangement detector for the quantification of drugs in aqueous matrices. The use of 
multivariate planning, such as the Doehlert matrix, was employed to optimize the 
chromatographic analysis parameters. The results of all the schedules showed that the mobile 
phase flow variable was more influential for the optimization of a larger area than the other 
variables . In a second moment the separation method was validated with the use of validation 
spreadsheets. The merit figures evaluated were: linearity and linear range, limits of detection 
and quantification, repeatability, intermediate precision and robustness. The results related to 
the validation showed a linear range of 0.75 to 20.0 mg L-1 for all drugs under study and 
correlation coefficient above 0.99, in addition to homocedastic residues, and deviation relative 
standards below of 10% for repeatability, intermediate accuracy and robustness. 
 
 
Keywords: Liquid Chromatography, Doehlert matrix, validation, pharmaceuticals. 
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Os contaminantes emergentes são compostos que são, frequentemente, detectados em 
diferentes matrizes aquosas de relevância ambiental em baixas concentrações (ng-µg L-1) 
(DAUGHTON, 1999). Dentre os contaminantes emergentes, encontram-se os fármacos, 
especialmente os que são usados como medicação contínua. Dentre os fármacos identificados, 
pode-se citar: analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, antidepressivos, antiepiléticos, beta 
bloqueadores, reguladores lipídicos, meios de contraste radiológicos, contraceptivos orais, 
broncodilatadores, citotóxicos e medicamentos de uso veterinário (BIAŁK-BIELINSKA et 
al., 2009; LOCATELLI et al., 2011). Tais compostos, em geral, apresentam uma ocorrência e 
persistência relevante em sistemas aquáticos como águas superficiais, efluente doméstico, 
efluente hospitalar, dentre outras (BILA et al., 2003). 
Nos últimos anos, o interesse em investigar os aspectos fundamentais e aplicados em 
química analítica ambiental tem se destacado no contexto científico. Neste sentido, o 
desenvolvimento de novas tecnologias para avaliação e quantificação de espécies de 
importância ambiental vem despertando interesse. Diversos compostos químicos são 
produzidos mundialmente em larga escala para as mais variadas aplicações. Portanto, existe 
um aumento significativo na quantidade de resíduos gerados, sejam eles derivados das 
atividades industriais ou após consumo humano, que podem chegar até os corpos d’água 
(PETROVIC et al., 2005; WELLS et al., 2007; KUSTER et al., 2014). 
Até o presente momento, o monitoramento de tais compostos não estáprevisto nas 
legislações e normativas vigentes na maioria dos países do mundo. Além disso, pouco se sabe 
sobre seu efeito nocivo em longo prazo, mesmo que já existam muitos estudos indicando que 
a presença frequente de fármacos, em especial em águas destinadas ao consumo humano, 
pode favorecer o desenvolvimento de disfunções endócrinas, abortos espontâneos, distúrbios 
metabólicos, incidência de neoplasias malignas e desenvolvimento de bactérias mais 
resistentes (SODRÉ et al., 2010). Pelo contexto exposto, é importante desenvolver e utilizar 
metodologias analíticas que permitam determinar a presença e monitorar antes e após 
diferentes processos de tratamento a remoção de fármacos em matrizes aquosas. Nesse 
sentido, a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de 
diodos (CLAE-DAD) é utilizada para separar, identificar e quantificar fármacos (JARDIM et 
al., 2006; FEKETE et al., 2014; OMAR et al., 2016). 
Adicionalmente, a otimização multivariada vêm surgindo como uma boa alternativa 
para ganho considerável de tempo e simplificar possíveis variáveis durante o desenvolvimento 
 da metodologia (NETO et al.,
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GERAL 
 
Este estudo tem como objetivo geral desenvolver metodologia analítica para 
determinação de fármacos utilizando-se a técnica de cromatografia líquida de alta 
eficiênciacom detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) empregando planejamento 
multivariado. Por sua vez, os objetivos específicos propostos nesse estudo são: 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Estudar a característica de cada fármaco, verificando suas bandas de absorção na 
região do ultravioleta-visível(UV-Vis), para futuro uso no detector DAD; 
• Realizar estudos preliminares a fim de minimizar o número de variáveis e os limites 
das condições cromatográficas a serem otimizadas no planejamento multivariado; 
• Utilizar ferramentas estatísticas de planejamento de otimização multivariada (fatorial 
com ponto central e Doehlert), para otimização das variáveis experimentais mais 
relevantes da técnica analítica selecionada; 
• Determinar as figuras de mérito como linearidade, limite de detecção, limite de 
quantificação, repetibilidade, precisão intermediária e robustez fazendo uso de 










3.  REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE) 
 
A cromatografia é um método de separação de componentes presentes numa 
amostra por meio de interações desta com duas fases, uma estacionária, que é 
representada pela coluna, e umafase móvel, os solventes, sendo as duas fases imiscíveis. 
As polaridades da fase móvel e da fase estacionária sempre serão opostas para haver a 
separação dos compostos (SKOOG et al., 2006). 
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é uma das maisimportantes 
técnicas de separação de analitos, uma vez que consegue separar diversos compostos 
similares. Atualmente, o seu emprego em muitos laboratórios é considerado 
indispensável. A CLAE utiliza instrumentos que podem ser totalmente automatizados 
ou não. Ela emprega colunas recheadas com materiais especialmente preparados e uma 
fase móvel eluída a altas pressões (COLLINS et al., 2006). 
As principais vantagens do uso da CLAE são a sua versatilidade, mecanização, 
boa detectabilidade, alta resolução, tempo reduzido de análise e boa análise qualitativa e 
quantitativa (COLLINS et al., 2006). As desvantagens são os altos custos de operação e 
de instrumentação, a falta de um bom detector universal e tempo de experiência do 
operador. O equipamento de CLAE consiste em algumas partes importantes como 
suporte para fases móveis, desgaseificador (não presente em todos os aparelhos), bomba 
de alta pressãomecânica ou pneumática (pode ser binária ou quartenária), injetor 
(manual ou automático), forno com suporte para coluna e detector (COLLINS et al., 
2006). As partes citadas estão representadas na Figura 2. 
Na CLAE, a fase móvel (FM) desempenha um papel muito importante, pois sua 
composição é fundamental para o processo de separação dos analitos analisados. A FM 
precisa atender alguns critérios para ser utilizado na CLAE como: ter alto grau de 
pureza; dissolver a amostra sem decompor seus componentes; ter baixa viscosidade e 
ponto de ebulição, ser compatível com o detector e não interagir com a fase 
estacionária. Todos estes critérios são levados em conta na escolha dos solventes a 
serem empregados na FM, porém o seu custo e a sua toxicidade são também fatores 
decisivos na escolha. Nas análises em CLAE de fase reversa, os solventes mais 
utilizados são água ultrapura, metanol e acetonitrila, ambos em grau ultrapuro. O uso de 
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solventes impuros pode acarretar danos ao equipamento e na fase estacionária, além de 
aumento do sinal-ruído no detector (COLLINS et al., 2006; SKOOG et al., 2006). 
 
Figura 2. Partes importantes de um equipamento de CLAE. 
 
Fonte: Adaptado de https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/articles/analytical/hplc-troubleshooting-guide.html 
 
 O tempo de retenção dos compostos presentes na amostra varia conforme maior 
ou menor interação com uma das fases, móvel ou estacionária. Por isso a força do 
solvente utilizado pode aumentar ou diminuir o tempo de retenção. Na fase reversa, a 
água tem força peso (S) zero em relação à acetonitrila que tem peso 2,6. Portanto, o uso 
de solventes com peso força maior do que zero, diminuem a retenção com a coluna. 
(COLLINS et al., 2006).  
A fase estacionária, assim como a FM, tem uma grande importância na 
separação dos analitos. Geralmente, as fases estacionárias em CLAE em fase reversa 
são compostas por partículas de silicatos, mais precisamente micropartículas porosas 
formadas à base de silanóis quimicamente ligadas a sílica. (COLLINS et al., 2006). Nas 
sílicas quimicamente modificadas, os grupos funcionais são os que determinam a 
polaridade da coluna, sendo o octadecilssilano (C18) o mais utilizado, por sua 
característica apolar e ser excelente em fase reversa. Na escolha da metodologia ideal 
para a separação, leva-se se em conta a polaridade dos analitos na escolha da fase 
estacionária, devido ao alto custo das colunas cromatográficas. Por exemplo, um 
composto apolar terá uma interação maior com a coluna, sendo esta apolar, o composto 
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será mais retido que outro composto polar que terá maior interação com a fase móvel 
polar, saindo mais rápido da coluna. 
A importância das bombas de alta pressão é impulsionar a FM do reservatório 
até a coluna. Para atravessar a coluna empacotada com eficiência, é necessária uma 
grande pressão para vencer a resistência à passagem da FM. Os sistemas de CLAE 
atuais trabalham com pressões de até 400 bar (35 mPa) e suas vazões devem ser 
contínuas, sem oscilações ou pulsos. Os fluxos variam de 0,1 a 5,0 mL min-1 e os 
modelos de bombas podem ser mecânicas ou pneumáticas. Os reservatórios de FM 
geralmente ficam acima do aparelho e consistem em garrafas de vidro de grande volume 
(1,0 L ou mais) e são captadas por um filtro de aço inox que remove partículas de até 40 
µm de partícula. No preparo da FM deve-se sempre filtrar com membrana de 0,22 µm 
antes de colocar no equipamento. Também, deve-se desgaseificar com gás Hélio ou 
ultrassom ou a vácuo a FM, caso o equipamento não possua um acoplado na saída dos 
reservatórios. A presença de oxigênio dissolvido provoca a formação de bolhas, que 
atrapalham o sistema cromatográfico, gerando ruídos e diminuindo a eficiência da 
coluna (COLLINS et al., 2006). 
Tão importante quanto a separação, a detecção serve para identificar e 
quantificar os analitos separados pela coluna cromatográfica. É o componente mais caro 
e sofisticado da CLAE e possuem diversos tipos, de acordo com a característica de cada 
analito. Na CLAE existem poucos detectores universais, sendo o de índice de refração o 
mais conhecido. No entanto, o detector ultravioleta (UV) é o mais utilizado, sendo que 
este é seletivo em relação aos analitos que absorvem na faixa do UV-Vis (800 a 200 
nm). 
Um detector de arranjo de diodos (DAD) consiste em um circuitointegrado único 
que possui dividido em 3 partes: umelemento de armazenamento de carga, um sensor de 
radiação e um elemento de leitura. O arranjo de diodos é produzido em um único cristal 
de silício, onde cada diodo age como transdutor de intensidade luminosa/carga elétrica e 
como elemento de armazenamento de carga. Atualmente, os detectores de arranjo de 
diodos disponíveiscomercialmente são, geralmente, de custo elevado e, algumas vezes, 
têm a característica peculiar de incorporarem aplicações desnecessárias e, ao mesmo 
tempo, não poderem ser aplicados em sistemas mais simples de interesse do usuário 




Figura 3.Esquema de espectrofotômetros convencional com rede de difração móvel (a) 








Fonte: RAIMUNDO JR. et al. 1997. 
 
A grande vantagem do uso do DAD em relação ao detector UV-Vis 
convencional, é apresentar espectros tridimensionais, mostrando comprimento de onda, 
absorbância e tempo de retenção. Assim, é possível selecionar o comprimento de onda 
de máxima absorbância, melhorando a sua detecbilidade (COLLINS et al., 2006). Além 
disso, a possibilidade de trabalhar com multicanais auxilia na detecção e quantificação 
de compostos com comprimento de ondas diferentes de forma simultânea, 
economizando tempo e FM, que resulta em redução de custos a laboratórios. 
Existem outros tipos de detectores seletivos, porém mais específicos a um grupo 
de compostos, como o detector de fluorescência, que trabalha com compostos que 
emitem fluorescência, isto é, a luz excita o analito contendo a amostra, e a molécula 
excitada emite uma luz com comprimento de onda maior, detectada perpendicularmente 
a luz incidente. Este aspecto faz o detector de fluorescência ser o mais sensível de todos, 
podendo quantificar analitos na faixa de picograma (10-12 g). Detectores eletroquímicos 
também são utilizados, mas hoje em dia os espectrômetros de massas estão em alta. 
Trabalhando acoplado ao CLAE, o espectrômetro de massas possui um potencial de 
fornecer informações como estrutura e amassa molar do analito, assim como um 




Os fármacos, grupo que abrange quantidade representativa de contaminantes 
emergentes, estão presentes em uma grande variedade de produtos comerciais como, 
 cosméticos, produtos de uso veterinário e medicamentos. Somente na União Europeia, 
há indicações de que cerca de 3000 fármacos diferentes são con
(TAMBOSI, 2008). Assim, nesse trabalho 
acetominofeno (ACT), cafeína
fármacos representam um
acetaminofeno, cafeína e diclofenaco)
sulfametoxazol que é um antibiótico e por essa razão tem o seu uso mais limitado, 
porém é dentre os antibióticos um dos mais empregados
químicas estão no apêndice
 
 
3.2.1  Acetaminofeno (ACT)
 
O N-(4-hidroxifenil)acetamida
comercialmente como paracetamol, é um dos medicamentos mais vendidos em todo 
mundo, indicado para tratamento de dores e resfriados por possuir propriedades 





3.2.2  Sulfametoxazol (SMX)
 
O 4-amino-N
sulfametoxazol (Figura 5) é um antibiótico pertencente ao grupo das sulfonamidas,
ácidos fracos e bastante solúveis. Essa classe de antibióticos foram as primeiras drogas 
antimicrobianas mundialmente comercializadas (YANG 




optou-se trabalhar com quatro fármacos: 
 (CAF), sulfametoxazol (SFX) e diclofenaco
 grupo de medicamentos de amplo uso
, dado que não necessitam prescrição 
. As suas caracter
 4. 
 
 ou acetaminofeno (Figura 4), também conhecido 
S, 2003). Possui pKa igual a 9,38. 




et al, 2011), tanto para uso 
 Possui pKa igual a 1,60
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 (DCF). Tais 
 (caso do 










3.2.3 Cafeína (CAF) 
 
A cafeína (1,3,7-trimetilpurina
encontrado em diversas plantas, tais como café, cacau, chás, entre outras, no entanto 
também pode ser sintetizado para uso 
dietéticos (TURNBULL et al.
central, retardando os efeitos do sono e aumentando o estado de alerta (INDERMUHLE 





3.2.4  Diclofenaco (DCF)
 
O diclofenaco ou ácido 
fármaco anti-inflamatório 
bastante prescrito para doenças reumáticas, tanto em humanos quanto em animais. 
(GÓMEZ-LECHÓNA et al





.Estrutura do sulfametoxazol (SMX). 
-2,6-diona), Figura 6, é um alcaloide natural 
como aditivo em alimentos e suplementos 
, 2017). Atua como estimulante do sistema nervoso 
Possui pKa igual a 10,40. 




não esteroidalarilacético (AINE) com ação analgésica, 
., 2003). Está entre os medicamentos mais consumidos no 
 Possui pKa igual a 4,15. 
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Segundo Neto et al
problemas mais comuns para que
ou mais variáveis sobre outra variável de interesse”
(2005), “a otimização de parâmetros experimentais de relevância seja uma das etapas 
mais críticas do trabalho científico, principalmente daqueles que objetivam o 
desenvolvimento de processos tecnológicos aplicáveis em grande escala”.
O planejamento multivariad
que possui um grande potencial de aplicação em muitas etapas do processo de 
desenvolvimento de metodologias
aplicativos e softwares (alguns 
experimentos que são amplamente utilizados para o desenvolvimento dos parâmetros 
em diversas áreas. Ao iniciar o planejamento experimental, os fatores devem estar 
definidos previamente junto com as respostas de interesse,
qualitativos ou quantitativos, porém as respostas são as variáveis de saída do sistema, 
que é o mais interessante pois estes podem ou não serem afetadas pelas modificações 
provocadas pelos fatores. Assim que definir os fatores e suas respe
definido o objetivo que queríamos alcançar ao escolher o planejamento mais adequado
(NETO et al., 2010). 
Segundo Taguchi (1993)
encontrar os níveis dos fatores do sistema que minimizam os de
funcionais em relação aos valores nominais do projeto. São estabelecidos, desta forma, 
os níveis ótimos dos fatores e as tolerâncias aceitáveis
planejamento de experimentos tem como principal função me




. (2010), em um planejamento experimental 
m faz experimentos é determinar a influência de uma 
. Conforme Peralta
o de experimentos vem sendo uma ótima ferramenta
 e processos. Atualmente já existem ferramentas e 
gratuitos) baseados em planejamento multivariado de 
 ambos podem ser 
ctivas respostas, é 
, os experimentos podem ser realizados para se 
svios das características 
. Segundo Galdamez (2002), “o 
lhorar a qualidade dos 
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“um dos 






produtos e ou processos, avaliando um maior número de variáveis e mesmo assim 
reduzindo o número de testes e otimizando o uso de recursos” (GALDAMEZ, 2002). 
Existem diversos tipos de planejamentos multivariados Neste trabalho foi 
utilizada a matriz Doehlert quadrática com três variáveis, empregando uma planilha 
eletrônica desenvolvida por Ferreira e Teófilo (2005). A matriz Doehlert foi 
desenvolvida por David H. Doehlert em 1970 e essa possibilita o estudo de diversas 
variáveis simultaneamente, reduzindo o número de experimentos a serem testados e 
pode ser utilizados juntos com a metodologia de superfícies de resposta, a fim de 
otimizar condições do experimento (RUSCHEL, 2016). Os pontos da matriz Doehlert 
correspondem aos vértices de um hexágono gerado de um simplex regular e o cálculodo 
número total de planejamentos é realizada pela fórmula k2 + k + pc, no qual k é o 
número de fatores e pc é o número de experimentos do ponto central. Uma grande 
propriedade desta matriz é o número de níveis que cada variável possui (TEÓFILO et 
al., 2006). 
Esta matriz descreve um domínio circular para duas variáveis, esférico para três 
e hiperesférico para quatro ou mais variáveis. Para duas variáveis, a matriz é 
representada por um hexágono com ponto central representada na Figura 8 (TEÓFILO 
et al., 2006). 
 
Figura 8. Planejamento Doehlert com duas variáveis (linha preta) com a adição de 






Fonte: Adaptada de TEOFILO e FERREIRA, 2006. 
 
Para avaliar o modelo, o modo mais confiável é a ANOVA. Nela, a variação 
total da resposta é definida como a soma quadrática de dois componentes: a soma 
quadrática da regressão (SQregr), corrigida pela media e a soma quadrática dos resíduos 
(SQres). A soma quadrática da variação total, corrigida para a média (SQtotal) é descrita 





          (1) 
 
          (2) 
 
          (3) 
Onde: m = número total de níveis do planejamento;ŷi = valor estimado pelo modelo para o nível i; ri = valor médio das replicatas. 
 
As replicatas do ponto central deixarão um resíduo para cada observação e a 
soma quadrática destes resíduos resulta na soma quadrática residual somente do nível 
zero. Para obtermos um bom modelo, necessita-se ter uma regressão significativa e uma 
falta de ajuste não significativa. Isto quer dizer que a maior parte da variação total das 
observações em volta da média é mostrada pela regressão e o restante são os resíduos. 
Da variação que permanece com os resíduos, espera-se que a maior parte fique o com o 
erro experimental (erro puro) e não com a falta de ajuste que está relacionada com o 
modelo. O valor do R2 demonstra a fração da variação que é explicada pela falta de 
ajuste do modelo, portanto, será melhor o ajuste quanto mais próximo de um (1) estiver 
a razão do SQres pelo SQtotal (TEÓFILO et al., 2006). 
Uma boa prática é examinar a distribuição dos resíduos, pois ajuda a verificar se 
não há nada de errado com o modelo. Neste caso, pode-se fazer um gráfico dos valores 
estimados pelo modelo (^yi) com os valores da diferença entre os valores observados 
experimentalmente (yi) e seus respectivos valores estimados, isto é, (^yi) versus (yi– 
^yi). Se os resíduos não estiverem aleatoriamente distribuídos, pode-se desconfiar do 
modelo e investir em outros recursos para sua melhoria. 
 
 
3.4 VALIDAÇÃO DE MÉTODO 
 
 Para que um método analítico seja confiável, este deve passar por várias etapas 
de avaliação que comprovem a sua qualidade e a sua capacidade em fornecer resultados 
legítimos, porque dados analíticos duvidosos podem levar a conclusões errôneas. 
Algumas instituições fornecem materiais indicando o procedimento de realização da 
validação, mas não há um procedimento unificado estabelecido (RIBANI et al., 2004). 
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No Brasil, o órgão que regulamenta a competência de laboratórios e ensaios é o Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização, e Qualidade Industrial (INMETRO). 
 O INMETRO (2011) define a validação como comprovação, através do 
fornecimento de evidencia objetiva, de que os requisitos para uma aplicação ou uso 
específico foram atendidos. De acordo com Ribani e colaboradores (2004) torna-se 
essencial que os estudos de validação sejam representativos e conduzidos de modo que 
a variação na faixa de concentração e o tipo de amostra sejam adequados, baseados nos 
parâmetros analíticos utilizados no método. 
 Segundo Ribeiro (2008), para obtermos um bom desempenho da técnica 
analítica precisamos de dois pontos cruciais: a qualidade das medidas instrumentais e a 
confiabilidade estatística dos cálculos do processamento realizado. A validação é uma 
forma de assegurar a aplicabilidade e o alcance de uma metodologia, estabelecendo os 
limites destes parâmetros através da estimativa das figuras de mérito. 
 As figuras de mérito são os indicadores quantitativos do escopo e do bom 
desempenho das técnicas de análise e são descritas como: seletividade, linearidade, 
limites de detecção (LD) e quantificação (LQ), precisão, exatidão e robustez. Estes 
parâmetros são estimados de acordo com a metodologia analítica aplicada ou o 
protocolo de validação a ser seguido (RIBEIRO, 2008). O tempo relativo para um 
analista ou uma equipe efetuarem uma validação é bastante alto. Por isso, tem se 
aplicado novas técnicas e ferramentas para diminuir esse tempo sem afetar a precisão 
dos resultados. Por isso Ribeiro et al. (2008), desenvolveram uma planilha objetiva e 
confiável, utilizando o programa Microsoft Excel® para executar os resultados da 
validação. Nesta planilha estão presente a maioria das figuras de mérito com exceção da 





Seletividade é a capacidade de uma metodologia em determinar o composto de 
maneira inequívoca na presença de outras substâncias que podem interferir na medição. 
(LANÇAS, 2009). Portanto, a seletividade tende a garantir que resposta obtida seja do 
analito desejado, assegurando os resultados das outras figuras de mérito estimadas 





A linearidade de um método é a capacid
diretamente proporcionais à
de concentração (INMETRO, 2011). Ela expressa a faixa na qual o sinal analítico, a 
variável dependente yi, é linearmente proporcional a 
independente xi, descrevendo uma equação conhecida como curva de calibraç
(RIBEIRO, 2008). De acordo com o INMETRO (2011), a equação da reta que relaciona 
duas variáveis é mostrada na equação 4
 
yi = a0 + a1xi  
 
Onde:yi = variável dependente (área do pico);x
angular; 
 
O ajuste de qualquer equação matemática é feita pelo ajuste pelo método dos 
quadrados mínimos, no qual a melhor curva
soma quadrática dos resíduos (Q) obtidos ent
analítico predito (ŷi), para um conjunto de N pontos experi
Figura 9 e na equação 5, abaixo (RIBEIRO, 2008)
 
 
Figura 9. Curva de calibração mostrando a estimativa do resíduo no sinal a
 
ade do método em fornecer result
 concentração do composto na amostra, em uma dada faixa 
à sua concentração, a variável 
: 
      
i = variável independente (concentração); a0 = coeficiente linear;a
 vai ser a que fornecer o menor valor para a 
re o sinal analítico medido (yi) e o sinal 
mentais, demonstrado na 
. 









 Conhecidos os coeficientes da curva analítica, estes poderão ser utilizados para 
conhecer a concentração da espécie de interesse de novas amostras, a partir do seu 
analítico. Para adequar o ajuste
é a razão da covariância entre concentração, x, e os sinal analítico (área do
descrita na equação 6. O coeficiente de correlação tem magnitude 
próximo de 1 ou -1, menor será o erro em y.
 
 
Onde: yi = variável dependente (área do pico); x
coeficiente angular; 
 
Segundo Ribeiro, (2008), 
analítico ou pontos mal distribuídos na curva podem fornecer um bom coeficiente de 
correlação. Na Figura 10 
dois pontos do meio da curva poderia apresentar valores menores para a soma dos 
quadrados dos resíduos, resultando um melhor ajuste, caso fosse numa equação linear. 
Por estes motivos, tem se a importância da faixa linear ou “
uma análise minuciosa dos resíduos do sinal analítico e a aplicação de testes para 
determinar esta faixa (RIBEIRO 
 
Figura 10. Curva de calibração com alto resíd
calibração mal distribuídos ao longo da faixa de calibração
 
A análise do gráfico
da curva como, desvios de linearidade, amostras atípicas, heteroceda
homocedasticidade (RIBEIRO, 2008). 
 da curva, é calculado o coeficiente de correlação, r, que 
-1< r < 1
 
i = variável independente (concentração); a0 = coeficiente linear; a
modelos de calibração com alto resíduo no sinal 
(b), por exemplo, uma equação polinomial passando pelos 
range”, que faz necessária 
et al., 2008). 
uo no sinal analítico (a)
 
Fonte: adaptada de RIBEIRO et al., 2008 
 dos resíduos ajuda a perceber possíveis problemas no ajuste 
Segundo Ribeiro (2008), um gráfico de erros é 
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sinal 
 pico), y, 
 sendo mais 
(6) 
1 = 






homocedástico quando há uma variância constante ou homogeneidade de variâncias, 
contendo distribuições uniformes e média zero. 
 
 
3.4.3 Limite de Detecção 
  
O limite de detecção (LD) apresenta a menor concentração da substância na 
amostra analisada, que pode ser detectada, mas não necessita ser quantificada quando 
utilizada em um procedimento experimental. Segundo a ANVISA (2003) o LD pode ser 
determinado pelos parâmetros da curva analítica, demonstrada na equação 7. 




                                                (7) 
   
Onde:DPa = Desvio padrão das replicatas; IC = Coeficiente angular da curva analítica 
 
Segundo Ribeiro (2008), há mais três formas de determinar o LD: método 
visual, método baseado em parâmetros da curva analítica e o método do sinal-ruído 
(SR). No método visual, analisa-se no cromatograma contendo a análise de baixas 
concentrações, considerando o LD como sendo a menor concentração detectada, sendo 
distinta do SR. O método do SR, é uma estimativa entre a menor concentração obtida 
em baixas concentrações em comparação ao SR de uma amostra do branco. Geralmente 
é o método mais usado e considera-se aceitável uma relação 3:1 ou 2:1 do SR. 
O método baseado em parâmetros da curva analítica, leva em consideração o 
intervalo de confiança da regressão e é definido como a concentração mínima do analito 
que é medida com o intervalo de confiança de 99% ou 95%. Este método é bastante 
robusto, porém complexo, tanto que é pouco utilizado por laboratórios de qualidade. As 
equações 8 e 9 descrevem o cálculo do LD utilizado na planilha Microsoft Excel® 
utilizada por Ribeiro (2008). 
 
            (8) 
 
 
        (9) 
 
Onde: yi = variável dependente (área do pico); xi = variável independente (concentração); a0 = coeficiente linear; a1 = coeficiente 
angular;sy = desvio padrão; N = graus de liberadade; t = valor apropriado da distribuição Student. 
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3.4.4 Limite de Quantificação 
  
O limite de quantificação (LQ) apresenta a menor concentração que pode ser 
determinada com precisão e exatidão, da substância na amostra analisada, quando 
utilizada em um procedimento experimental. Segundo a ANVISA (2003) o LQ pode ser 





        (10) 
 
Onde: DPa = Desvio padrão das replicatas; IC = Coeficiente angular da curva analítica 
 
Segundo Ribeiro (2008), há mais três formas de determinar o LQ: método 
visual, método baseado em parâmetros da curva analítica e o método do SR. No método 
visual, observa-se no cromatograma contendo a análise do ponto de menor concentração 
utilizada nos parâmetros de linearidade, exatidão e precisão. Já o método do SR, é uma 
estimativa entre a menor concentração obtida no ponto de menor concentração obtida 
nas figuras de mérito em comparação ao SR de uma amostra do branco. Geralmente é o 
método mais usado e considera-se aceitável uma relação 10:1 do SR. 
No método baseado em parâmetros da curva analítica, é baseado em parâmetro 
quantitativo, semelhante ao LD, mostrado no item 3.3.3. As equações 11, 12e 




        (11)  
 
 
        (12)   
   
          
        (13) 
 
Onde: yi = variável dependente (área do pico); xi = variável independente (concentração); a0 = coeficiente linear; a1 = coeficiente 







Segundo a ANVISA, (2003), a precisão é a avaliação da proximidade dos 
resultados obtidos em uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma 
mesma amostra. Este parâmetro é dividido em três partes: a repetibilidade, a precisão 
intermediária e a reprodutibilidade. 
 O termo repetibilidade é a precisão intra-corridas, quer dizer, é a precisão dos 
resultados da análise referida ao mesmo analista e a mesma instrumentação. Já o termo 
precisão intermediária, que é a precisão inter-corridas refere-se a precisão dentro do 
mesmo laboratório,podendo-se variar a instrumentação, ou alterar os analistas ou 
analisar em diferentes dias (RIBEIRO, 2008). O termo reprodutibilidade define-se para 
determinar a precisão dos resultados de diferentes laboratórios, com a mesma 
metodologia, que não será aplicada neste estudo. 
 Os resultados da precisão são estimados pelo cálculo do desvio padrão relativo 
(DPR) ou coeficiente de variação (CV) como também é denominado. É expresso pela 
equação 14. 
 
 = 	100	 ×	


     (14) 
 
Onde: DPR = Desvio padrão relativo (%); s = desvio padrão; x = media dos resultados obtidos. 
 
 Segundo Huber (1998) afirma que em métodos de analise de traços ou 
impurezas, são aceitos RSD de até 20% dependendo da complexidade da amostra. 
Conforme a resolução 899 da ANVISA (2003)determina-se que sejam realizadas no 
mínimo nove (9) determinações sendo contemplada toda a faixa de trabalho. Já o 
INMETRO (2011) sugere que seja determinado de sete (7) a nove (9) replicatas para o 





 Segundo Lanças (2004), a exatidão é o grau de concordância entre o resultado de 
um ensaio e o valor de referência aceito como verdadeiro. Ela condiz com a 
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recuperação, em %, de uma concentração conhecida em adição a uma amostra antes da 





	× 100        (15) 
  
Onde: C1 = Concentração da amostra pura;C2 = concentração da amostra fortificada;C3 = concentração do padrão adicionado. 
 
Segundo Ribeiro (2008), a exatidão pode ser determinada de duas formas: 
usando a metodologia em uma substância pura conhecida (padrões primários de 
referência) ou na comparação de resultados obtidos usando outra metodologia. A 
ANVISA (2003) estabelece que a exatidão deva ser estabelecida em três níveis 






 A definição de robustez, segundo Ribeiro (2008), é a capacidade de resistir a 
pequenas variações dos parâmetros analíticos utilizados na metodologia aplicada nas 
demais estimativas das figuras de mérito, sem alterar significativamente os parâmetros 
de exatidão e precisão. Nas técnicas analíticas, como na CLAE, a robustez é estimada 
alterando parâmetros cromatográficos, como fluxo, temperatura de forno ou composição 
da FM. Geralmente os cálculos são determinados avaliando o DPR, em %, conforme a 
equação 14 no item 3.4.5. 
 
 
3.4.8 Efeito de Matriz 
 
De acordo com Pinho et al. (2009), o efeito matriz é importante, porque pode 
causar alterações durante a análise cromatográfica como alteração significativa das 
áreas devido ao aumento sinal do detector DAD, superestimando os resultados; 
possíveis erros na identificação dos analitos, porque na matriz podem surgir impurezas 
que podem coeluir ao mesmo tempo que o analito estudado e também um possível 
mascaramento do pico do analito. Resumindo, o efeito de matriz também pode ser 
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definido como o aumento ou diminuição da resposta cromatográfica provocada pela 
matriz (GARCIA-REYES et al., 2009). 
Para avaliar o efeito matriz, a equação 16 é utilizada para o cálculo comparando 





		× 100    (16) 
 
Onde: X1 = Média das áreas da solução analítica preparada na matriz, para cada analito; X2 = Média das áreas da solução 
analítica preparada no solvente, para cada analito. 
 
O efeito matriz pode ser classificado em três categorias de acordo com o seu 
valor. Com valores entre -20% e +20% não é considerado efeito de matriz; como 
valores entre -50% e +20% ou -20% e +50%, ocorre um efeito de matriz médio e acima 






4.1 MATERIAIS E REAGENTES: 
 
As informações dos reagentes, padrões, materiais e vidrarias utilizadas para a 




4.2 PREPARO DAS SOLUÇÕESDE TRABALHO 
 
Os fármacos foram pesados e preparados individualmente em soluções-mãe (SM), em 
solvente específico e suas concentrações estão na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Concentrações das soluções-mãe de cada fármaco e o solvente utilizado. 
Fármaco Solvente Concentração (mgL-1) 
Acetominofeno (ACE) Acetonitrila 495 
Cafeína (CAF) Acetonitrila 550 
Sulfametoxazol (SMX) Acetonitrila 505 
Diclofenaco de potássio (DCF) Acetonitrila 512 
Teobromina (PI) Água Ultrapura 201 
 
 
Após, com as SM, foi preparada uma solução de trabalho onde os quatro fármacos 
foram reunidos em água ultrapura e com concentração aproximada de 100 mg L-1. A partir da 
solução de trabalho, foi elaborada a curva analítica com 6 (seis) pontos. Adicionalmente, foi 
realizada a adição do padrão interno (PI) igualmente, em cada nível que nesse caso foi a 
teobromina (TBN) em todos os pontos utilizados para a construção da curva de calibração. A 








Tabela 2. Concentração final dos fármacos utilizados em cada ponto da curva analítica. 







 (mg L-1) 
DCF  
(mg L-1) 
Ponto1 20,1 0,74 0,83 0,76 0,77 
Ponto2 20,1 0,99 1,10 1,01 1,03 
Ponto3 20,1 1,98 2,20 2,02 2,06 
Ponto4 20,1 4,95 5,50 5,05 5,15 
Ponto5 20,1 9,90 11,00 10,10 10,30 
Ponto6 20,1 19,98 22,00 20,20 20,60 




 A análise foi realizada em um cromatógrafo líquido de alta eficiência Agilent (ex-HP) 
modelo 1100, equipado com bomba quartenária, modelo 1318A, com detector DAD modelo 
1315B e com injetor manual Rheodyne 8.0 com alça de 20 µL. Os dados obtidos foram 
analisados usando o software “AgilentChemstation - versão 3.2”. As FM utilizadas em todo o 
estudo foram preparadas com os reagentes e materiais listados no Apêndice A. Como a 
definição da composição da FM utilizada na validação, serão definidas de acordo com os 
resultados das etapas de planejamento, portanto os parâmetros cromatográficos serão descritos 
no item 5.2. 
Para a varredura das bandas de absorção de cada fármaco em estudo e determinar o 
comprimento de onda a ser utilizado no detector DAD, foi utilizado o espectrofotômetro UV-
Vis Cary 50 (Varian). 
O programa Microsoft Excel® foi utilizado para calcular as planilhas de planejamento 









 5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
 
5.1 DEFINIÇÃO DAS ABSORB
  
Inicialmente, foi necessário realizar a escolh
utilizados no detector DAD
de cada um dos fármacos em estudo foram preparadas em água e, após, foi realizada a 
varredura (scan) desde 200 a 8
solução aquosa a 10 mg 
utilizada. A Figura 11 apresenta
 
Figura 11. Espectro de varredura do 
 
Após a varredura, os comprimentos 
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Tabela 03 – Comprimentos de onda utilizados no detector DAD. 







5.2 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEPARAÇÃO CROMATOGRÁFICAS 
 
5.2.1. Estudo Preliminar 
 Para diminuir o número de variáveis a serem utilizadas no planejamento Doehlert, foi 
necessário realizar alguns testes preliminares para definir a composição da FM, coluna e o 
fluxo de trabalho da FM na CLAE. Foram utilizadas duas colunas, uma apolar Supelco 
Ascentis Express® composta por uma fase estacionária C18 (100mm x 3,0mm x 2,7µm), e a 
outra coluna Supelco NH2® composta por uma fase estacionária com terminação amina 
(250mm x 4,6mm x 5,0µm). Realizou-se uma primeira avaliação para verificar qual das duas 
colunas seria mais indicada para separar os analitos de interesse. 
 Assim, o primeiro teste foi realizado com a coluna C18 em modo isocrático e com 
fluxo de FM de 0,5 mL min-1, temperatura do forno em 25°C e volume de injeção de 20 µL. 
A composição da FM foi testada em três situações diferentes, descritas abaixo pelas letras A, 
B e C. 
Situação A: 50% água ultrapura – 50% acetonitrila; 
Situação B: 80% água ultrapura – 20% acetonitrila; 
Situação C: 90% Tampão Fosfato 2 mmolL-1 – 10% acetonitrila. 
 
Nos cromatogramas obtidos para as condições A e B (Figura 12), pôde-se observar 
picos pouco resolvidos de ACT e CAF, e os picos de SMX e DCF apareceram em baixa 
intensidade. No cromatograma obtido a partir da condição C, o ACT e CAF apresentaram 
uma melhor resolução, porém os picos de SMX e DCF não apareceram no cromatograma. 
 
 Figura 12. Cromatogramas obtidos no primeiro teste preliminar (situação A, B e C).
 
O segundo teste preliminar
isocrático, com fluxo de1,0
20 µL. A composição da FM foi testada em duas 
letras D e E. 
Situação D: 80% água ultr
Situação E: 90% água ultrapur
 
Comparando os cromatogramas da 
verifica-se que os picos cromatográficos obtidos com a coluna C
definição, sendo estreitos e sem cauda. Na 
três picos (provavelmente ACT, SMX e DCF), e devido a sua semelhança de polaridade com 
a CAF, o primeiro pico poderia estar co
motivos, a coluna amino foi descartada e foi realizado um terceiro teste, com o uso do aditivo 
trietilamina (TEA) na FM. Ademais se optou por alterar o modo de eluição de isocrático para 
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situações diferentes, descritas abaixo pelas
apura – 20% acetonitrila; 
a – 10% acetonitrila. 
Figura 12 com os cromatogramas da 
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Figura 13, verifica-se que em D e E apareceram 





 (NH2), em modo 




 Figura 13. Cromatogramas
 
Assim, nos testes subseq
gradiente ecom fluxo de 0,5 mL
20 µL. A composição da FM foi testada em duas si
letras F e G. 
Situação F: 85% TFOS 
(0 – 3 min); 50:50 (3 – 20 min).
Situação G – 80% Tampão Fosfato




Como visto na Figura 14
uma separação satisfatória do
 obtidos para o segundo teste preliminar (situação D e E)
uentes, a coluna C18 foi empregada com FM em modo 
 min-1, temperatura do forno em 25°C e volume de injeção de 
tuações diferentes, descritas abaixo pelas 
Tampão Fosfato pH 2,5 Trietilamina1,0% 
 
 pH 2,5 Trietilamina 1,0% –
– 10 min); 50:50 (10 – 20 min). 
 obtidos para o terceiro teste preliminar (situação F e G)
, o terceiro teste preliminar (cromatograma G) 




– 15% acetonitrila 




, picos estreitos e 
 sem cauda, que são aspectos i
composição da FM e o modo gradiente 
deotimização das condições cromatográficas. 
variáveis a serem otimizadas
de injeção, permanecendo apenas o fluxo de FM e sua com
utilizando um planejamento multivariado





 O planejamento utilizando a Matriz 
planilha Microsoft Excel®, elaborada por Ribeiro 
três variáveis foi selecionado e, definidas 
A variáveis escolhidas foram o
intervalos de 0,1 mL min-
intervalos de pH de 0,5 e 
90%, com 85% como ponto central
 
Figura 15. Parâmetros da composição 
variáveis
 
Na Figura 16, são apresentad
foram realizadas para os testes 
planilha, quatro planilhas iguais para cada um dos fármacos em estudo
deais para quantificação (COLLINS et al
(situação G) foi à escolhidapara prosseguir os testes 
Dessa forma, foi possível diminuir o número de 
, como coluna (fase estacionária), temperatura de forno e volume 
posição a serem otimizadas 
 (matriz Doehlert), que é o mais adequad
e diferentes níveis para cada uma das variáveis
Doehlert, foi elaborado, fazendo uso de
et al.(2009). Assim, o m
as variáveis testadas conforme mostra a 
 Fluxo da FM (5 níveis) variando de 0,3 a 0,7 mLmin
1; pH da solução de FM (7 Níveis) variando de 2,5 a 5,5, com 
porcentagem de fase aquosa na FM (3 níveis)
. 
da matriz Doehlert, modelo quadrátic
, para os fármacos deste estudo. 
as as 17 análises (com 5 réplicas 
com a matriz Doehlert. Optou-se por elaborar, a partir dessa 
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do ponto central) que 
. Os comprimentos de 
 onda selecionados no DAD foram de 254, 265 e 272 nm. 
condições testadas foi ACT, C
realizadas de forma aleatória, 
gráfico de probabilidade normal e 
retenção de todos os cromatogramas estão 
 
Figura 16. Tabela de planejamento 
 
AFigura 17mostra 
do fármaco acetominofeno, u
área, a qual foi utilizada como resposta analítica
de significância de 0,05. 
 
Figura 17. Cálculo da ANOVA 
*Onde: SG = Significativo; FV = Fonte de variação; SQ = Soma quadrática; nGL = Número de graus de liberdade; MQ = Média quadrática, 
 
Assim, a ordem de eluição para as 
AF, SMX e DCF. Depois de efetuadas
foram obtidas as áreas para realizar os cálculos da ANOVA
o gráfico de Superfície de Resposta. 
apresentados no Apêndice 2.
da matriz Doehlert contendo os ensaios 
otimizados. 
 
os resultados de ANOVA obtidos nos ensaios da matriz Doehlert
tilizando o comprimento de onda de 254 nm para c
. Para este modelo foi considerado um nível 
da matriz Doehlert para o 
Fcalc = Valor de F calculado e p = Nível de significância. 
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 Adicionalmente, é possível observar que o modelo quadrático proposto para a vari
das condições cromatográficas apresentou uma regressão SIGNIFICATIVA e o Fator de 
ajuste NÃO SIGNIFICATIVO. Tal condição é necessária para validar o planejamento. Nesse 
contexto e em todos os casos, foi observado que a maior parte da variação é descri
equação da regressão e os restantes pelos resíduos. Em relação à variação contida nos 
resíduos, a maior parte é devida ao erro puro que é relativo ao erro experimental e o restante é 
descrito pela falta de ajuste que está diretamente relacionado co
conforme descrito no cap. 3.3, que a ANOVA é um bom modelo para os parâmetros 
propostos.  
Portanto, em base destes resultados, é possível analisar os outros parâmetros, como o 
gráfico de probabilidade normal que apresenta as variáv
cromatográfica em estudo. Na Figura 18 observa




Pode-se verificar que gráfico de Probabilidade Normal indica que, em
1 (fluxo da FM) é a mais influente já que está 
interações. Também, pode
influencia diretamente a separação cromatográfica. Isto demonstra que um menor fluxo da 
m o modelo. Isto indica, 
eis que mais influenciam a condição 
-se o caso do ACT. Para os demais fármacos 
. 
. Gráfico de probabilidade normal para o ACT
mais afastada das demais






 geral, a variável 




FM, favorece a obtenção de uma maior resposta analítica (maior área do pico 
cromatográfico). Um comportamento similar é obtido para o pH da FM (variável 2) e a 
combinação quadrática do fluxo da FM (variável 1).  
Além do gráfico de probabilidade normal, os resultados dos experimentos utilizando o 
modelo quadrático possibilitam gerar superfícies de resposta. Como trabalhamos com três 
variáveis, as superfícies de respostas são obtidas apresentando-se duas variáveis por vez, 
totalizando três superfícies para cada fármaco. NaFigura 19estão apresentadas as superfícies 
de resposta para o ACT. Como os resultados obtidos foram semelhantes aos demais fármacos, 
as outras superfícies de respostas e suas equações estão no apêndice 3. 
 
Figura 19.Superfícies do ACT: Fluxo x pH (a); Fluxo x [% aquosoFM](b) e pH x [% aquoso 
FM](c). 







As equações que representam as três superfícies da Figura 19 estão representadas nas 
equações 17, 18 e 19, respectivamente. 
Fluxo x pH:  y = 1534-(774*(x1))+(52,47*(x2))+(252,7*(x1)*(x2))+366,8*(x12) -7,389*(x22)      (17) 
Fluxo x [% aquoso FM]: y = 1585,6-(808*(x1))+(66,2*(x2))+(288,1*(x1)*(x2)) +366,8*(x12) -41,91*(x22)    (18) 
pHx[% aquoso FM]: y = 2411,19-(153,99*(x1))-(33,52*(x2))-(104*(x1)*(x2)) +7,389*(x12) +41,91*(x22)     (19) 
 
 Foi observado na Figura 19(a) que há uma forte influência quando o fluxo e o pH são 
menores. Por outro lado, na Figura 19(b) mostra uma influencia menos intensa quando o 
fluxo é baixo com a FM menos aquosa. Em 19(c) mostra uma influência forte do pH com 
valor menor com a FM mais aquosa. 
Assim, verifica-se que para o ACT e o SMX (ver apêndice 3), a forte influência do 
fluxo baixo resultou em maiores áreas. Para o CAF e o DCF (ver apêndice 3), o pH baixo 
influenciou mais do que o fluxo baixo, porém a área também sofreu influência quando havia 




Como nos quatro fármacos, a maior área obtida para todos os analitos foi a análise 
realizada no experimento 4, esta foi a escolhida para representar as condições cromatográficas 
que serão utilizadas na validação de método, conforme a Tabela 4. 
 
Tabela 4. Condições cromatográficas a serem validadas após otimização com a matriz 
Doehlert. 
Condição Descrição da Condição 
Coluna Supelco Ascentis Express® C18 (100mm x 3,0mm x 2,7µm) 
FM Tampão Fosfato 2 mmolL-1 pH 4,0 1% trietilamina 
Fluxo 0,3 mL/min 
Gradiente 3 min 85:15; variando a 50:50 até 10 min;50:50 até o final 
Temperatura forno 25°C 
Volume de injeção 20 µL 
Tempo de análise Aproximadamente 17 min 
 
 
5.3 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 
 
Conforme comentado na Sessão 3.4, a validação é a “confirmação por testes e 
apresentação de evidências objetivas de que determinados requisitos são preenchidos para um 
dado uso intencional” (ISO/IEC 17025). Deacordo com as condições cromatográficas 
apresentadas na Tabela 4, a validação foi realizadautilizando as estimativas das figuras de 
método propostas por Teófilo et al. 2006. 
A validação foi realizada utilizando o padrão interno (PI) teobromina (TBN). Segundo 
Ribani (2004) o método consiste na preparação das soluções padrão às quais se adiciona a 
mesma quantidade conhecida de um analito. Após, constrói-se um gráfico, relacionando a 





 A seletividade do método foi efetuada injetando uma amostra do solvente da solução 
de trabalho. O resultado mostrou que não há influência de picos nos tempos de retenção dos 
 fármacos existentes, comprovando que o método é seletivo. O
representados na Figura 20
 
Figura 20. Cromatograma dos fármacos em estudo com o PI de TBN, no comprimento de 





 A linearidade e a faixa de 
partir da solução de trabalho conforme a 
pontos em quintuplicata, totalizando 30 
áreas e razões estão apresentados 
de regressão linear e a sua faixa linear para cada fármaco
linear; a1 = coeficiente angular; r = coeficiente de correlação;
Utilizando o teste de
faixas lineares das curvas de calibração. As curvas para ACT, CAF, S
na Tabela 5, apresentaram comportamento linear para a faixa 
mg L-1, apresentando os coeficientes de correlação acima de 0,99.
Os resíduos representam a parcela da variabilidade dos dados que não foram 
explicados pelo ajuste, e são interpretados com uma estimativa de erro d
et al., 2008). Na Figura 21
s 
. 
 2 (1 mg L-1) (a) e o cromatograma do 
solvente (b). 
trabalho foram analisadas utilizando-se 
Tabela 2 da Sessão 4.2. Foram 
análises. Os cromatogramas, tempos de 
no Apêndice C. A Tabela 5 mostra os coeficientes da curva 
 estudado, o
 (ii) valores em mg
 significância descrito na Sessão 3.4.2, foi possível determinar as 
MX e DCF, mostradas 
de concentração de 0,75 a 20 
 




pontos preparados a 
analisados seis 
retenção, 
nde: a0 = coeficiente 
 L-1. 
o modelo (RIBEIRO 
 fármacos deste estudo. Tais
ou seja, os pontos são distribuídos próximos a zero e a é variância constante.
 
Tabela 5. Coeficientes da regressão linear das curvas de calibração para os fármacos.
  
 
Figura 21. Gráfico de resíduos das regressões dos fármacos estudados
 
 
5.3.3 Limite de Detecção
 
 Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram calculados







 gráficos de resíduos apresentam comportamento homoce
SMX (c) e DCF (d). 
 
 
 (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 
de regressão segundo Ribeiro 
Coeficientes da equação linear(i) 
0 a1 r 
 0,0742 0,9995 
 0,0253 0,9991 
 0,0384 0,9990 
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conforme a ANVISA 2003 e o método visual. A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos 
para LD e LQ a partir das curvas de regressão dos fármacos estudados. 
 
Tabela 6. Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) estimados para o método com 95, 
99 e 99,9% de confiança. 
 
Os valores apresentados na Tabela 6, para o LD foram calculados conforme as 
equações 05, 06 e 07, e o LQ foram calculados utilizando as equações 09, 10 e 11. Os 
resultados obtidos para LD e LQ foram considerados elevados para todos os fármacos, mais 
especialmente o DCF, utilizando estimativas de 95, 99 e 99,9%. Todos ficaram acima da 
menor concentração da faixa linear proposta (0,75 mg L-1). Isso se deve a limitação do 
detector DAD e, principalmente ao DCF que apresenta uma baixa absorção na banda 
escolhida, comparativamente em relação aos demais fármacos.Por outro lado, o cálculo para 
LD e LQ, segundo o método conforme a ANVISA 2003, foi utilizadoàs equações 04 e 08, 
respectivamente. Na Tabela 7 apresenta os resultados obtidos para LD e LQ utilizando o 
método da ANVISA. 
Na Tabela 7, verificou-se que apenas a CAF obteve valores de LD e LQ abaixo da 
faixa linear aplicada na curva analítica. Os outros fármacos apresentaram valores superiores a 
0,75 mg L-1, com destaque ao DCF que novamente apresentou valores elevados. No Método 
visual foi preparado uma solução diluída a partir da solução de trabalho com uma 
concentração de 0,5 mg L-1, abaixo da faixa linear de trabalho. 
  
Compostos 
LD (mg L-1) LQ (mg L-1) 
95% 99% 99,9% 95% 99% 99,9% 
Acetominofeno 0,91 1,22 1,62 1,34 1,50 1,70 
Cafeína 1,38 1,87 2,48 2,06 2,30 2,61 
Sulfametoxazol 1,31 1,77 2,36 1,95 2,18 2,48 
Diclofenaco 3,83 5,16 6,86 5,71 6,39 7,25 
 Tabela 7. Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) estimados 







A Figura 22 mostra os cromatogramas dos fármacos estudados, em três comprimentos 
de onda diferentes, revelando que foi possível detectar os picos em concentrações abaixo da 
faixa linear. 
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 0,015 2,12 















 A precisão do método foi avaliada, sendo estimada por dois parâmetros: a 
repetibilidade e a precisão intermediária. A repetibilidade foi analisada logo após a 
linearidade e a precisão intermediária 7 dias depois do preparo. Os pontos da curva analítica 
utilizados para estes testes foram: ponto 1 (baixa, 0,75 mg L-1), ponto 4 ( média, 5 mg L-1) e 
ponto 6 (alta, 20 mg L-1), totalizando 15 análises para cada parâmetro. Na Tabela 8 estão os 
resultados obtidos na etapa de repetibilidade e precisão intermediária, onde: Cteórica = 
concentração teórica do prepardo da solução padrão; Crepet. = Concentração obtida integrando 
os cromatogramas na repetibilidade; CPrecisão Interm. = Concentração obtida integrando os 
cromatogramas na precisão intermediária; DPR = desvio padrão relativo. 
Analisando os resultados obtidos na Tabela 8, observa-se que os valores de DPR 
apresentados não excederam o limite de 10%, conforme exigido pelo INMETRO (2011), para 
intervalos entre 1-10 mgL-1. Portanto, os resultados da repetibilidade e precisão intermediária 






















Tabela 8. Resultados da precisão (repetibilidade e precisão intermediária) do método. 
Acetominofeno (ACT) 
  Cteórica (mg L-1) Crepet.(mg L-1) CPrecisão Interm.(mg L-1) 
Nível 1 Média 0,74 0,87 0,88 
Baixa DPR (%)  3,23 3,50 
Nível 2 Média 4,95 4,81 4,82 
Média DPR (%)  1,26 2,15 
Nível 3 Média 19,8 19,92 19,80 
Alta DPR (%)  0,79 2,62 
Cafeína (CAF) 
  Cteórica (mg L-1) Crepet.(mg L-1) CPrecisão Interm.(mg L-1) 
Nível 1 Média 0,83 0,81 0,89 
Baixa DPR (%)  3,01 8,99 
Nível 2 Média 5,5 5,45 5,46 
Média DPR (%)  4,60 4,93 
Nível 3 Média 22,00 22,01 22,06 
Alta DPR (%)  1,55 1,05 
Sulfametoxazol (SMX) 
  Cteórica (mg L-1) Crepet.(mg L-1) CPrecisão Interm.(mg L-1) 
Nível 1 Média 0,76 0,75 0,77 
Baixa DPR (%)  4,23 3,02 
Nível 2 Média 5,05 5,20 5,04 
Média DPR (%)  3,00 1,13 
Nível 3 Média 20,20 20,22 20,17 
Alta DPR (%)  1,31 0,73 
Diclofenaco (DCF) 
 
 Cteórica (mg L-1) Crepet.(mg L-1) CPrecisão Interm.(mg L-1) 
Nível 1 Média 0,77 1,85 1,99 
Baixa DPR (%)  3,53 0,33 
Nível 2 Média 5,15 5,26 5,50 
Média DPR (%)  7,18 6,62 
Nível 3 Média 20,6 20,46 19,70 






 A robustez foi realizada variando uma condição, alterando a concentração de fluxo da 
FM de 0,3 mL min-1 para 0,2 mL min-1. Foram preparadas novas soluções de trabalho da 
mesma forma descrita na Sessão 4.2 utilizando os pontos conforme a precisão (baixa, média e 
alta) com concentrações de 0,75; 5,0 e 20,0 mg L-1, respectivamente, totalizando 15 análises. 
Na Tabela 9 relaciona os resultados obtidos no teste de robustez, onde: Cteórica = concentração 
teórica do prepardo da solução padrão; CRobustez = Concentração obtida integrando os 
cromatogramas na robustez; DPR = desvio padrão relativo. 
Na Tabela 9, observa-se que a condição modificada apresentou valores de DPR 
inferiores ao limite máximo de 10%, segundo INMETRO (2011), mostrando que a variação 

























Tabela 9. Resultados da robustez do método. 
Acetominofeno (ACT) 
  Cteórica (mg L-1) CRobustez (mg L-1) 
Nível 1 Média 0,74 0,83 
Baixa DPR  1,81 
Nível 2 Média 4,95 4,65 
Média DPR  3,76 
Nível 3 Média 19,8 19,08 
Alta DPR  4,60 
Cafeína (CAF) 
  Cteórica (mg L-1) CRobustez (mg L-1) 













  Cteórica (mg L-1) CRobustez (mg L-1) 
Nível 1 Média 0,76 0,86 
Baixa DPR  5,58 
Nível 2 Média 5,05 5,16 
Média DPR  3,57 
Nível 3 Média 20,2 19,89 
Alta DPR  1,38 
Diclofenaco (DCF) 
  Cteórica (mg L-1) CRobustez (mg L-1) 
Nível 1 Média 0,77 1,95 
 DPR  3,44 
Nível 2 Média 5,15 5,52 
 DPR  7,87 
Nível 3 Média 20,6 21,80 
 DPR  3,59 
52 
 
5.3.6 Efeito de Matriz 
 
 O teste de efeito de matriz foi realizado preparando novas soluções substituindo o 
solvente de água ultrapura por uma solução de efluente simulado, que possui formulação 




Tabela 10. Formulação do efluente simulado utilizado na robustez (volume de 1L). 
Composto Massa Pesada (mg) 
Peptona 160,3 
Extrato de carne 111,2 
Ureia 30,2 
Fosfato de potássio bibásico 28,0 
Sulfato de magnésio heptahidratado 2,0 




Foram preparadas novas soluções de trabalho utilizando como solvente o efluente 
simulado, conforme descrito na Sessão 4.2 e os pontos conforme a precisão (baixa, média e 
alta) com concentrações de 0,75; 5,0 e 20,0 mg L-1, respectivamente, totalizando 15 análises. 
Na Tabela 11 relaciona os resultados obtidos no teste de efeito de matriz, onde: Crepet = 
concentração teórica do preparo da repetibilidade; Cmatriz = Concentração obtida integrando os 












Tabela 11. Resultados do efeito de matriz do método. 
Acetominofeno (ACT) 
  Crepet. (mg L-1) Cmatriz (mg L-1) MediaExatidão (%) 
Nível 1 Média 0,87 1,12 +28,74 
 DPR 3,23 5,23  
Nível 2 Média 4,81 7,97 +65,70 
 DPR 1,26 1,52  
Nível 3 Média 19,92 34,00 +70,68 
 DPR 0,79 0,87  
Cafeína (CAF) 
  Crepet. (mg L-1) Cmatriz (mg L-1) MediaExatidão (%) 
Nível 1 Média 0,81 1,22 +50,61 
 DPR 3,01 6,80  
Nível 2 Média 5,45 7,33 +34,50 
 DPR 4,60 4,37  
Nível 3 Média 22,01 31,18 +41,66 
 DPR 1,55 2,03  
Sulfametoxazol (SMX) 
  Crepet. (mg L-1) Cmatriz (mg L-1) MediaExatidão (%) 
Nível 1 Média 0,75 0,99 +32,00 
 DPR 4,23 3,40  
Nível 2 Média 5,20 6,51 +25,19 
 DPR 3,00 1,83  
Nível 3 Média 20,22 29,04 +43,62 
 DPR 1,31 1,95  
Diclofenaco (DCF) 
  Crepet. (mg L-1) Cmatriz (mg L-1) MediaExatidão (%) 
Nível 1 Média 1,85 0,74 -60,00 
 DPR 3,53 17,05  
Nível 2 Média 5,26 5,14 -2,28 
 DPR 7,18 6,80  
Nível 3 Média 20,46 25,77 +25,96 
 DPR 3,96 8,65  
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Os resultados da aplicação do efluente simulado apresentaram valores de DPR 
inferiores a 10%, que é o limite estabelecido conforme o INMETRO (2011), com exceção do 
DCF que no nível baixo apresentou 17,05%. Entretanto, os resultados de recuperação 
apresentaram valores elevados. Efetuando o cálculo do efeito de matriz conforme a equação 
15 na Sessão 3.4.8, os valores obtidos para os efeitos de matriz do ACT apresentaram valores 
acima de 50% para as concentrações média e alta, demonstrando um forte efeito de matriz 
para este analito. Já o CAF e a SMX apresentaram valores entre +20% - 50% sendo 
considerado efeito de matriz média e o DCF que apresentou valores entre -60% e +50% 
observando que o efeito de matriz foi considerado forte, porém diminuiu na concentração 
baixa e aumentou na alta, este fenômeno é explicado devido aos valores elevados de LD e LQ 


























6. CONCLUSÃO  
 
 Neste estudo, o uso da matriz Doehlert para otimizar as condições da separação 
cromatográfica de quatro analitos foi satisfatoriamente empregada. A otimização das 
condições de análise demonstrou que a melhor condição de separação foi alcançada usando 
uma coluna C18, fluxo de fase móvel de 0,3 mL min-1, com composição de fase móvel com 
15% de acetonitrila como fase orgânica e 85% da fase aquosa composta por solução tampão 
fosfato 2,0 mmol L-1, com 1% de Trietilamina e pH 4,0. A análise de ANOVA indicou que a 
regressão obtida foi significativa e não houve falta de ajuste significativo para todos os 
fármacos estudados. O emprego da metodologia de superfície de resposta possibilitou 
modelar o sistema em estudo e visualizar com mais clareza qual é a região onde se alcança 
uma separação mais adequada dos analitos. Além disso, foi possível identificar as variáveis 
mais influentesno processo de separação cromatográfica. O uso de planilhas eletrônicas para 
otimização das condições permitiu a realização dos experimentos de forma mais simples e 
fácil. 
Em relação à validação, pode-se considerar que as curvas de regressão apresentaram 
linearidade e coeficientes de correlação satisfatórias na faixa de trabalho de 0,75 à20,00 mgL-1 
para todos os analitos em estudo. Os resíduos apresentaram caráter homocesdástico sendo de 
baixa variância e média próxima à zero. Porém, os valores de LD e LQ calculados ficaram 
acima do ponto menor da faixa de trabalho. A repetibilidade, precisão intermediária e a 
robustez, em ambas as condições, apresentaram valores satisfatórios para os de DPR(%) para 
todos dos fármacos em estudo. O efeito de matriz apresentou valores pouco satisfatórios para 
as recuperações que ficaram entre -20% a +50% para o CAF e SMX, acima de 50% para o 
ACT e abaixo de -50% para o DCF, demonstrando o forte efeito matriz na metodologia 
analisada. Finalmente o uso de planilhas eletrônicas de validação permitiu a validação do 
método com as condições otimizadas previamente via matriz Doehlert de forma fácil e 
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LISTA DE REAGENTES E MATERIAIS UTILIZADOS 
 
• Diclofenaco de Potássio 99,0% (Sigma-Aldrich); 
• Acetominofeno 99,5% (Sigma-Aldrich); 
• Sulfametoxazol 99,0 %(Sigma-Aldrich); 
• Cafeína 99,5% (Sigma-Aldrich); 
• Teobromina 99,0% (Sigma-Aldrich); 
• Acetonitrila HPLC (Merck); 
• Água Ultrapurificada; 
• Peptona (Merck); 
• Extrato de Carne (Merck); 
• Uréia (merck); 
• Sulfato de Magnésio Heptaidratado (Nuclear);  
• Cloreto de Cálcio Diidratado (Merck); 
• Micropipeta (100ul-1000ul) – (Brand) – calibrada em 08/2017 
• Pipeta Volumétrica de 2 ml (Brand); 
• Pipeta Volumétrica de 5 ml (Brand); 
• Pipeta Volumétrica de 10 ml (Brand); 
• Pipeta Volumétrica de 20 ml (Brand); 
• Balão Volumétrico 25 ml (Brand); 
• Balão Volumétrico 50 ml (Brand); 
• Balão Volumétrico 100 ml (Brand); 
• Filtro para seringa 0,22 µm (Millipore); 
• Membrana de filtração PTFE 0,47µm (Millipore); 
• Membrana de filtração Nylon 0,47µm (Millipore); 






 TABELA DE RESULTADOS E CROMATOGRAMAS OBTIDOS NO 
Tabela 1. Tempo de retenção (TR) e áreas das injeções no planejamento Doehlert.
 
Figura 1.Cromatogramas da injeção 4, do planejamento Doehlert, nos comprimentos de onda 
Planejamento Doehlert























de 254, 265 e 272 nm. 
 
 
TR área TR área TR área
1283,28723 1,719 941,707 6,766 1529,927
1158,09827 1,229 852,0798 5,228 1329,447
2643,63 3,951 2132,98 9,731 2750,676
1692,92 1,744 1155,939 6,826 2000,734
1528,14526 3,251 1175,803 8,283 1546,4
1302,56 1,446 990,772 6,041 1428,569
2049,62 2,174 1553,285 7,22 2077,555
1699 1,243 1168,018 3,864 1651,383
1376,39856 1,721 1040,258 6,283 1430,268
1288,55872 2,744 1054,586 7,584 1366,793
1893,75 3,957 1580,995 9,181 2119,823
1325,04 1,068 1045,874 3,465 1505,462
2010,91 1,6 1526,343 5,266 2188,544
1485,85 1,684 1111,788 6,74 1820,823
2178,6 2,151 1454,498 7,83 2254,695
993,91 1,426 788,88 5,925 1106,64
1,34 1831,14 1,72 1338,94 6,752 1658,765
























 RESULTADOS DAS ANOVAS, GRÁFICOS DE PROBABILIDADES NORMAIS E 
SUPERFÍCIES DE RESPOSTAS DOS FÁRMACOS CAFEÍNA(CAF), 
SULFAMETOXAZOL (SMX) E DICLOFENACO (DCF)
Figura 1. Cálculo da ANOVA da 
Figura 2




































As equações que representam as três superfícies da 
equações 1, 2 e 3, respectivamente.
 
Fluxo x pH:  y = 1118
19,4*(x22)   
Fluxo x [% aquoso FM]:
+374,8*(x12) +122,3*(x22) 
pH x [% aquoso FM]:
19,4*(x12) +122,3*(x22) 
 





      
 y = 1688-(759*(x1))+(63,7*(x2))+(288,1*(x
      
y = 2092,8-(9,02*(x1))+(34,61*(x2))+(44,51*(x
      








































As equações que representam as três superfícies da figura 6, estão representadas nas 
equações 4, 5 e 6, respectivamente.
 
Fluxo x pH:  y = 1688
79*(x22)   
Fluxo x [% aquoso FM]:
+352*(x12) -5,84*(x22) 
pH x [% aquoso FM]:
+79*(x12) +5,84*(x22) 
   
 


















      
y = 1688-(759*(x1))+(63,7*(x2))+(288,1*(x
      
y = 2799-(256,57*(x1))+(81,3*(x
 
    (6) 




















As equações que representam as três superfícies d
equações 7, 8 e 9, respectivamente.
Fluxo x pH:  y = 745,6
29,49*(x22)   
Fluxo x [% aquoso FM]:
+325,4*(x12) +107,1*(x22) 




 Gráfico de probabilidade normal para o DCF
FM](c). 
a figura 28, estão representadas nas 
 
-(389,3*(x1))-(4,22*(x2))+(8,21*(x1)*(x2))+325,4*(x
      
) y = 745,6-(381,86*(x1))-(30,62*(x2
      
 y = 1054-(3,99*(x1))+(264,32*(x2














Tabela 1. Características físico-químicas dos fármacos deste estudo 
 
Características Acetominofeno Cafeína Sulfametoxazol Diclofenaco 
Massa Molecular 
(Da)1 
151,163 194,191 253,276 296,149 




Ponto de Fusão 
(°C)1 
168-172 235-238 167 (dec.) 283-285 
Característica2 Pó fino Cristais Cristais Cristais 
Cor2 branco branco Amarelo-branco branco 
Solubilidade em 
água2 
14 mg/mL 21,6 mg/mL 0,61 mg/mL 2,37 mg/L 
Densidade (g mL-1) 1      1,3 1,23 1,5 1,4 
1. Fonte adaptada de http://www.chemspider.com 
2. Fonte adaptada de https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 
